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【摘要】 目的 基于 CT 血管造影 （CT angiography， CTA） 扫描数据， 构建颈内动脉虹吸段三维有限元模型。 方法 利 用
GE Lightspeed 64 排螺旋 CT 扫描获得颈内动虹吸段 CTA 数据， 将 Dicom 格式原始数据直接读入 Mimics 软件系统， 采用阈值分
割与手动分割相结合的处理方法， 选择感兴趣部位， 计算得到初步三维几何模型。 调用 FEA 模块的 Remesh 功能， 获取血管面网
格， 文件以流体网格格式保存并输出， 再导入 Gambit 软件进行流体网格划分及网格质量检查， 获取三维有限元模型。 结果 构建
了颈内动脉虹吸段有限元模型， 模型具有良好的解剖形态， 与实体相一致。 其流体网格文件可直接导入流体力学有限元软件进行
相关研究。 结论 基于 CTA 扫描数据进行颈内动脉有限元建模具有精确、 快速及效率高的特点， 为血管流体力学研究提供基础。
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[Abstract] Objective To achieve finite element modeling of carotid siphon based on CT data. Methods By GE Lightspeed 64 MSCT
scan with 0.625 mm in thickness, we got the CT data of carotid siphon, which was loaded to the software of "Mimics" with the dicom-format
images. With the combination of threshold setting and manual editing, the three-dimensional geometry model was calculated. With the
Remesh function of FEA module, the vascular surface grid was gained and saved as fluid grid format, which was directly loaded to Gambit
software to divide fluid mesh and check its quality. Finally the finite element modeling of carotid siphon was finished. Results Finite
element modeling of carotid siphon was successfully set up. It had the same good anatomical shape as a real object. The fluid grid data could
be directly loaded to hydromechanics finite element software for further research. Conclusion Finite element modeling of carotid siphon
based on CT data has the characteristics of accuracy and high efficiency, which provides basic medium for hemodynamic research.
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颈内动脉虹吸部走行迂曲， 在几何不规则区域常常发生涡
流， 而且动脉的壁面切应力也会发生很大的变化， 局部血流动
力学对病变起到重要的作用， 因此动脉硬化发病率高 ［1-2］。 越
来越多研究提示生物力学因素在动脉粥样硬化的发生和进展起
了很大作用， 利用计算流体力学 （computational fluid dynamics，




CTA 扫 描 数 据 构 建 颈 内 动 脉 虹 吸 段 有 限 元 模 型， 模 拟 局 部 血
流， 建立准确有效的三维模型为血管流体力学研究提供基础。
1 材料和方法
利用医院的 PACS 系统中 CTA 扫描数据， 要求颈内动脉未
见明确病变或变异， 血管管腔光滑， 边缘规整， 特别是血管管
腔较粗大的数据更为理想。 扫描数据来源螺旋 CT （Light Speed
VCT， GE Inc．， USA）， 扫 描 层 厚 0．625 mm， 图 像 矩 阵 512 ×
512 像 素 。 注 射 造 影 剂 使 用 双 筒 高 压 注 射 器 （STELLANT，
MEDRAD Inc．， USA）， 非 离 子 对 比 剂 （欧 乃 派 克 ， 320 mgI ／
ml， GE Inc．， USA）。 利用图像重建软件 Mimics 10．01 （Materi-
alise Inc．， Belgium） 建立颈内动脉虹吸部三维几何模型， 软件
Gambit 2．4．6 （Fluent Inc．， USA） 对模型进行流体网格划分。
2 有限元模型建立步骤
2.1 图像数据编辑 颈内动脉 CTA 扫描数据导入 Mimics 图像三
维重建软件， 利用软件阈值工具 （threshold） 选择血管 灰 度 值
范围， 此时软件会自动选择阈值范围， 包括一些不需要的成分
如 骨 骼 等， 形 成 原 始 图 像。 然 后 利 用 动 态 增 长 工 具 （dynamic
region growing） 在以上基础上进行感兴趣区域的初步分割， 软
件以不同的颜色表示各个部分， 即形成不同的蒙版 (mask)。 利
用图像编辑工具 （edit）， 手动进行图像 “添加” 或 “擦除” 操
作， 去掉周围的骨骼结构及细小的血管分支 （眼动脉）， 使 图
像的轮廓光整， 并填充图像中的孔隙。 最后利用软件的三维计
算功能 （3D calculation） 采用高质量方案对编辑好的 mask 进行
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计算， 得到平滑的三维血管几何模型。 根据需要可以用软件的
平滑 （smooth） 功能适当处理， 使模型的表面光滑。 用软件的
切 割 功 能 （cut orthogonal to screen） 对 血 管 的 两 端 进 行 切 割 ，
形成血管的入口与出口。
2.2 表面网格优化 调用 FEA 模块的 Remesh 功能， 对血管网
格进行优化， 确保血管的两个端面轮廓线的完整， 然后设置接
线框 （wireframe） 角度为 30 ～ 50 度。 至此， 模型的 面 网 格 制
作完成。 最后返回 Mimics， 输出网格模型为流体网格格式， 面
分离角度 （split angle） 设置为 30 ～ 50 度， 与前面一致。
2.3 血管流体网格划分 直接导入 Gambit 进一步进行面网格和
体 网 格 的 划 分， 具 体 参 数 要 经 过 多 次 试 验， 找 到 最 佳 网 格 大
小。 网格划分后要进行边界条件设置， 如入口、 出口、 流体域
等。 进行网格质量检查， 网格 划 分 是 有 限 元 的 核 心 环 节， 网
格质量的好坏， 直接决定计算结果的准确。 所以最后， 一定要
预览检查网格的质量。 如果网格的质量不好， 就不要抱着侥幸
的 心 理 交 求 解 器 计 算 。 其 中 最 重 要 的 一 项 就 是 畸 变 度
（skewness）， 该 值 不 能 太 大 ， 不 能 高 于 0．95， 最 好 在 0．90 以
下， 越小越好。 最后选择求解器， 输出网格， 合格的网格可以
交给求解器进行计算， 如 Fluent、 CFX 等。
3 结果
利 用 Mimics 及 Gambit 软 件 进 行 阈 值 设 置 、 手 动 分 割 及
Remesh 功能应用， 完成血管几何 模 型； 进 行 网 格 划 分、 网 格
质量检查， 最终实现构建颈内动脉虹吸段有限元模型， 获取的
各 期 图 形 质 量、 参 数 满 意 （图 1 ~ 4）。 由 于 颈 内 动 脉 走 行 弯





4.1 基于 CT 数据建模的优势 根据人体不同组织对 X 线的吸




度及形态。 利用 CT 数据进行血管数值仿真时， Mimics 软件可
以直接获取 CT 图像的 Dicom 数据。 在预处理时无需进行任何
形式的图像转换， 不容易丢失信息， 减轻了工作量。 构建的颈
内动脉虹吸部有限元模型， 血管模型具有真实的解剖形态， 是






构多， 增大了建模的困难。 由于生物体几何形态不规则， 难以
用 CAD 方法建立， 因此 基 于 医 学 图 像 建 立 有 限 元 模 型 为 一 种
快速可靠的方法 ［6］。 这要求对解剖结构有很好的理解， 才可能
建成更加真实、 准确的模型。
4.3 模型的完善 有限元网格划分是是整个前处理过程的核心
环节， 网格划分的好坏直接决定计算结果的准确。 Gambit 软件
简单易用， 对 Mimics 输出的 ．msh 文件有良好的 支 持， 并 且 可
以对体网格进行边界层划分， 第一层边界层厚度， 边界层增长
率等， 提供 Fluent、 Ansys CFX 等主流 CFD 求解器的数据格式
接口， 可作为网格划分的首选软件。 本研究在颈内动脉网格划
分过程中顺利， 获取的图形满意， 具有很好的应用价值。 但是
对于一些更复杂的有限元模型， Gambit 软件可能会网格划分失
败 ， 因 此 要 使 用 更 加 强 大 的 网 格 划 分 软 件 ， 如 Hyperworks、
ICEM CFD 等。 尤其是 ICEM CFD 为目前最先进的网格划分软
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图 1 颈内动脉颅内段结构三维重建图。 血管的两端由软件的切割功能
（cut orthogonal to screen） 切割后形成的端面， 形成血管的入口与出口。
图 2 Mimics 软件中调用 FEA 模块的 Remesh 功能， 对血管网格表面进
行优化， 确保血管的两个端面轮廓线的完整。
图 3 Mimics 流体文件直接导入 Gambit 进一步进行面网格和体网格的
划分形成的体网格和边界层网格。
图 4 最终的有限元模型， 该模型由六面体、 四面体及楔形单元构成，
共有 253546 个单元， 网格畸变度 skewness ＝ 0．75。
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